	№
	Оборудование 
(наименование, тип, марка)
	Источник регламента
	Частота калибровки
	Примечание

	1. 
	Весы лабораторные 
	Паспорт
	Ежедневно перед началом работы
	Проверка чувствительности и корректность

	2. 
	Сушильный шкаф
	ГОСТ 8735-88
ГОСТ 18276.2-88

	1 раз в 12 месяцев
	(105 ± 5)°C, (107 ± 2)°C - точки должны быть проверены

	3. 
	РН-метр
	Методика испытаний / паспорт
	Перед каждым применением
	С помощью буферных растворов с известным pH

	4. 
	Колориметр
	ВНД / паспорт прибора
	Раз в месяц или при каждом применении
	Проверка по растворам сравнения

	5. 
	Весы технические
	Внутренние требования
	Раз в неделю / месяц
	При наличии эталонных гирь

	6. 
	Микропипетки
	Паспорт
	Раз в квартал
	Проверка объёмов дозирования



