	№
	Наименование оборудования
	Зав. №
	Источник регламента
	Характеристика / Параметр
	Поправочный коэффициент / Значение
	Ед. изм.
	Дата установки
	Методика / документ-основание
	Ответственный
	Подпись

	1. 
	Весы лабораторные 4ВТ-200
	15392
	ЭД
	Масса 100 г
	+0,012
	г
	15.07.2025
	Внутренняя калибровка
	
	

	2. 
	Сушильный шкаф СНОЛ-2.5
	24318
	ГОСТ 8735

	Температура 
105 ± 5°С
	+3,5
	°C
	15.07.2025
	Протокол аттестации № 78-25
	
	

	3. 
	
	
	ГОСТ 18276.2-88
	Температура 
107 ± 2°С
	-0,1
	
	
	
	
	

	4. 
	Термометр цифровой ТЦ-1
	73101
	ЭД
	Точка 0 °C
	−0,2
	°C
	10.07.2025
	Свидетельство калибровки от ЦСМ № ХХХ
	
	

	5. 
	СПГЗ-03
	91456
	ЭД
	Длина волны λ
	+0,4
	нм
	01.07.2025
	Паспорт № 03/2025
	
	




Источник регламента – документ, устанавливающий требования к определению опорных или поправочных значений
Характеристика / Параметр — на что именно установлен коэффициент (температура, масса, объём, напряжение и т.д.)
Методика / документ-основание — откуда взята информация: внутренняя калибровка, протокол ЦСМ, паспорт, свидетельство, методика поверки






	

